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Avaliacdo e progresso
(R) 14/07/26 - 27/07/26 (14 Dias)

30/06/26 - 13/07/26 (14 Dias)

Sobrenome, Nome

Gerados: 27/07/26, 16:29
Fontes de dados: MiniMed 780G, MMT-1886 (NG1234567H)
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3 Indicador de gestéo da glicose
4 O modo manual de 24 h programou o total a partir do padréo basal
ativo

Nenhum

Saidas do SmartGuard

0 15:00 - 15:59
(3 ocorréncias)

Estatisticas

e 18:00 - 18:59
(2 ocorréncias)

e 21:00 - 21:59
(2 ocorréncias)

®

Sem calibracédo

Administragdo max. do
SmartGuard
Administragcdo min. do
SmartGuard

Necessaria GS para SmartGuard

Leitura do algoritmo do sensor
inferior a real

Atualizagao sensor
Sem VS

Fim do sensor

SmartGuard desativado pelo
utilizador

Suspenséo prolongada
Aquecimento do SmartGuard

Nao identificado

S
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SmartGuard (por semana)

Modo manual (por semana)
Utilizag&do do sensor (por semana)
Média de VS + DP

95% (6d 15h)
0% (00h)

93% (6d 13h)
129 £ 31 mg/dl

100% (7d 00h)
0% (00h)

99% (6d 22h)
125 * 32 mg/d|

IGG* 6,4% 6,3%
Coeficiente variagéo (%) 23,9% 25,4%

Alertas VS baixo/alto (por dia) 0,1/0,0 0,2/0,0

GS média 129 + 56 mg/dl 113 = 41 mg/dl
GS / Calibragao (por dia) 0,2/0,1 0,4/0,3

Dose didria total (por dia)
Quantidade de bolus (por dia)
Quant. Corregao autom. (por dia)

Quant. basal automatico / basal (por dia)

10,4 unidades
6,8U (65%)
0,9U (13%)
3,6U (35%)

10,7 unidades
7,3U (68%)
0,9U (12%)
3,4U (32%)

Mudanga de conjunto/reservatorio 3,3/2,0 dias 5,0/2,5 dias
HC introduzidos/refeigdes (por dia) 123+48g/3,8 126 £+30g/4,0
Durag&o insulina ativa 2:00 h 2:00 h

Basal manual programado de 24 h* 6,450U 6,450U

Objetivo do SmartGuard 100 mg/dl 100 mg/dl

Este relatorio é compativel com os calculos do perfil de glicose ambulatério usado pelo Centro Internacional de Diabetes





